F : GASTECH GASTECH INSTRUMENTS S.r.l. Modulo

Via Carpaccio 2/A
instruments 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Gl

- MLD 3000 - cal
Tel. 02. 48.46.34.05 Fax 02.48.45.83.64

RAPPORTO DI TARATURA CERCAFUGHE GAS

Verbale di Taraturan®  1988/23

Foglion®1di1

Cliente: ROSCINI IMPIANT] TECNOLOGICI SRL
VIA DEI BARROCIAI 19/A
06081 ASSISI PG

Strumento in prova
Denominazione strumento Cercafughe Gas Marca Gastech Instruments
Modello MLD 3000 Matricola 200003
Intervallo di verifica 1lanno
Classe di precisione: 0 — 1.000 PPmM 5 %f.s.;0—-10.000 ppm+5 % f.s; 0—100% VOL +5 % f.s.
Gas di Calibrazione
Certificato di Analisi -Gas"":C;._l_mpi'one s Data Certificato Data Scadenza
RISAM GAS nr 220.445 EBD 022 UT 1% Vol=20% LEL 04/10/2022 29/09/2026
RISAM GAS nr 220.296 — YWAOS53-H-UT 100 % Vol 17/06/2022 16/06/2027
L Temperatura [*C] - Umidita relativa [%] 21+/-3°C - 65 +/-20% Fluido utilizzato Gas Metano
Verifiche Funzionali
1 | Tasto ON/OFF OK | 4 |Tasto ALTOPARLANTE OK [ 7 | Allarmi ottici {POMPA-BATI'-GAS) OK
2 | Tasto MENU | OK | 5 |Tasto RANGE oK
3 |Tasto PUNTOZERO | OK | 6

Allarmi acustici (POMPA - BATT -GAS) | OK

Verifica
Gas immesso 1% Vol=20% LEL 100 % VoL
Gas misurato 0,99 99
Il campo di misura dell’apparecchio risulta CONFORME Scadenza taratura| SETTEMBRE 2024
Data emissione 26 SETTEMBRE 2023 | Eseguito: 004/‘ : Controllato: . /
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